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Bild 5-2 Logikpegel im Bereiehsehalter Y10 
Fig 5-2 Logic levels in range switch Y10 
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Voreinstellungen: Taste AUFL.OS.xl0 dr tic ken, 

Angegebene Frequenz mit Synthesizer (z.B, Dekadischer 
Mefisender SMDW) in den Eingang EXT. 1 5Hz - 30Mhz einspelsen; 
der SMDU muli diese Frequenz anzeigen 

Presettings: Apply specified frequency ftjom synthesizer 

(e.g. Decade Signal Generator SMDW) to 
input EXT. 15 Hz - 30MHz,« SMDU must 
indicate , the applyed frequency. 

Bild 5-4 Logikpegel de 
(Zahler mit / 
Fig, 5-4 Logic levels ■ 
(counter and : 
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lansicht von oben bei eingebauter 


Bild 5-6. 2 
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Fig. 5-6. 2 
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Bild 5-7. 1 Teilansicht von oben bei hochgeklapptem 
Z abler Y7 

Fig. 5-7. 1 Partial view from top; counter Y7 swung up 




Bild 

Fig. 




5-7. 2 Ansicht von links.. p Verstarker Y2 

Abdeckbleche und Seitenteil entfernt Amplifier Y2 

5-7.2 View from left side; cover plates and side panel removed 
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Bild 5-7.3 Ansicht von rechts, Abdeckbleche und Seitenteil entfernt 
Fig. 5-7. 3 View from right side; cover plates and side panel removed 
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Deckelschrauben 
Cover screws 
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B ef esti gungs schr aub en 
Fixing screws 



-11 Ausbau der 1, 05-GHz-Frequenzerweiterung SMDU-B3 und 
des 1, 05-GHz-Frequenzverdopplers SMDU-B5 
-11 Removing 1.05-GHz Frequency Range Extension SMDU-B3 
or 1. 05- GHz Frequency Doubler SMDU-B5 
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